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1 Introduction
1.1 Motivation et contexte
Durant une ope´ration chirurgicale, le me´decin ope`re au sein de diffe´rentes couches du corps
d’un patient, chacune ayant sa propre e´paisseur et sa propre re´flectivite´. Un dispositif efficace
d’e´clairage de la table d’ope´ration doit envoyer la lumie`re exactement sur la plaie chirurgicale
et, dans la mesure du possible, e´viter d’e´clairer la peau autour d’elle afin de ne pas e´blouir le
chirurgien par l’exce`s de lumie`re re´fle´chie.
La socie´te´ Maquet cherche a` de´velopper une technologie capable de controˆler de manie`re
autonome la position et la forme du faisceau de lumie`re projete´ sur la plaie chirurgicale.
source de 
lumière
plaie
<30∘
Figure 1 – La table ope´ratoire, la plaie, et la source de la lumie`re ; dans ce cas pre´cis, le faisceau
de lumie`re est trop e´troit et n’e´claire pas la totalite´ de la plaie.
Le proble`me technologique et algorithmique a` re´soudre est donc de localiser la plaie par
rapport a` la source de lumie`re. En conditions normales d’utilisation, cette source se trouve
approximativement a` la distance de 1 me`tre de la table ope´ratoire, et l’angle du faisceau par
rapport a` la verticale est infe´rieur a` 30◦. Au cours de l’ope´ration la source de la lumie`re ainsi
que le patient peuvent eˆtre fre´quemment de´place´s, ce qui ne´cessite une nouvelle de´termination
de leurs positions relatives une fois par seconde.
C’est pourquoi la socie´te´ Maquet a` propose´ d’utiliser l’information donne´e par un mate´riel
de type Kinect. Un appareil Kinect contient une source de lumie`re infrarouge et une came´ra
digitale dans la meˆme fre´quence, capable de mesurer la distance de l’appareil a` l’obstacle le
plus proche. La sce`ne 3D est repre´sente´e sous la forme d’une matrice 2D de profondeurs, la
valeur de chaque pixel correspondant a` la distance entre un objet et la came´ra infrarouge. Cette
technologie est actuellement utilise´e dans la console de jeux vide´o Xbox 360 pour enregistrer
les mouvements des joueurs par rapport a` la console. Maquet propose d’installer un appareil
Kinect sur la source de lumie`re chirurgicale.
4
1.2 Objectif du rapport
Dans ce rapport nous proposons une solution algorithmique e´le´mentaire pour le proble`me
de localisation de la plaie chirurgicale a` partir de l’image Kinect.
1.3 Plan du rapport
Dans la Sec. 2, nous de´taillons les formats informatiques des images de la plaie dans les
champs visible et infrarouge.
Ensuite, nous discutons de l’algorithme dans le cas ou` il n’y a pas d’ombre projete´e sur la
table d’ope´ration. La Sec. 3 s’inte´resse au cas particulier ou` la surface autour de la cavite´ est
horizontale. Dans la Sec. 4 nous traitons le cas plus ge´ne´ral ou` cette surface est incline´e.
La Sec. 5 de´taille la mise en oeuvre des algorithmes et l’e´valuation de leur efficacite´.
La Sec. 6 explique une me´thode de suppression des ombres afin d’employer l’algorithme sur
des images re´alistes.
2 Les donne´es
2.1 La provenance des donne´es
L’appareil qu’on envisage de connecter a` un ordinateur pour ge´rer l’illumination de la plaie
chirurgicale comporte une lampe et une came´ra digitale ope´rant en lumie`re visible, et le dispositif
Kinect qui contient un e´metteur et une came´ra infrarouges. La distance entre la source de lumie`re
et les came´ras est de l’ordre de 2 cm, la distance entre les came´ras et la plaie chirurgicale est de
l’ordre d’1 m. A cause de cette distance entre la source de lumie`re infrarouge et les came´ras, il
re´sulte des ombres dans les images enregistre´s (voir Fig..2, gauche).
Surface du corps
Instrument 
médical
cavité
ombre
Données
Surface du corps
Instrument 
médical
cavité
ombre
Résultat
Figure 2 – Ombre sur l’image Kinect (gauche) et le re´sultat du retrait de l’ombre par l’algo-
rithme explique´ a` la Sec. 6, avec un artefact possible (droit).
Les deux types d’image sont transmis sous forme de fichiers au format JPEG en RGB sur
256 niveaux. Dans le cas de l’image Kinect, la distance entre la came´ra infrarouge et l’objet
(corps du patient) est repre´sente´e en niveau de gris (tous les canaux RGB ont meˆme valeur), les
pixels noirs repre´sentant les points les plus e´loigne´s. Les points appartenant a` l’ombre, auxquels
la Kinect n’arrive pas a` attribuer une distance, sont repre´sente´s en vert, ce qui nous permet de
les de´tecter facilement (les canaux RGB n’ont pas tous la meˆme valeur) pour enlever l’effet de
l’ombre de l’image, voir Sec. 6.
L’entreprise Maquet nous a indique´ que le niveau de bruit sur les mesures de profondeur est
estime´ infe´rieur a` 10%.
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L’entreprise Maquet nous a fourni des images simule´es de table d’ope´ration (voir Sec. 5.3),
dans lesquelles l’e´paisseur de l’ombre est de l’ordre de 5 a` 10 % de la taille de l’image et jusqu’a`
30 % de la taille de la cavite´.
La Fig. 2, gauche montre une image sche´matique des donne´es fournies.
On fera l’hypothe`se que la cavite´ est plus profonde que la surface du corps autour. Donc
nous n’avons pas traite´ le cas ou` les organes sortent de la cavite´.
Par contre, nous devons traiter le cas ou` des instrument me´dicaux ainsi que les mains d’un
me´decin sont situe´s au-dessus de la cavite´ ope´ratoire et ou` la forme de la cavite´ doit eˆtre de´tecte´e
en de´pit de la pre´sence des ces e´le´ments sur l’image Kinect. C’est l’une des difficulte´s principales
que nous avons aborde´.
Dans ce travail nous avons juge´ suffisant de n’analyser que l’image Kinect et de ne pas
utiliser l’image dans le champs visible.
2.2 La structure des donne´es
L’image infrarouge obtenue par le Kinect donne la matrice de profondeur z(x, y), Fig.3, ou`
(x, y) de´signe les coordonne´es d’un pixel, et ou` z(x, y) prend ses valeurs dans Z ∪ {inde´fini} ;
z(x, y) = inde´fini signifie que le point (x, y) appartient a` l’ombre. Pour les images fournies par
z
x
y
(x , y)
niveau de 
la caméra
Figure 3 – Les donne´es de la matrice de profondeur z(x, y)
Maquet, les coordonne´es x, y sont les entiers 0 ≤ x, y ≤ 600, et les valeurs de zx,y sont entre 0
et 255.
3 Cas d’une cavite´ a` bord horizontal, sans ombre
Dans ce paragraphe, nous nous plac¸ons dans la situation ou` la surface entourant la cavite´
est orthogonale a` l’axe de la came´ra, et donc apparaˆıt comme un re´gion approximativement
plate a` distance constante de la Kinect. Mathe´matiquement, quitte a` passer dans un syste`me
de coordonne´es approprie´, on peut donc supposer pour le reste de Sec. 3 que la surface est
horizontale et que l’axe de la came´ra est vertical.
Par ailleurs, nous ferons l’hypothe`se que le centre de l’image appartient a` la cavite´. Il peut
arriver cependant que le point situe´ exactement au centre de l’image soit plus e´leve´ que la surface
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autour de la plaie, soit a` cause du bruit, soit parce que ce point correspond a` un instrument
me´dical. Pour cet raison, on re´ite`re l’algorithme de´crit ci-dessous plusieurs fois a` partir d’un
point initial choisi comme le point central de l’image de´cale d’un vecteur ale´atoire (∆x,∆y)
avec −30 ≤ ∆x ≤ 30, −30 ≤ ∆y ≤ 30. On de´signe par (x∗, y∗) le point initial situe´ au milieu
de l’image.
L’ide´e intuitive de l’algorithme est de remplir la cavite´ d’eau jusqu’au niveau ou` l’eau com-
mence a` de´border. Le niveau de l’eau juste avant de de´border sera notre repre´sentation de la
forme de la cavite´.
Nous aurons besoin de la de´finition suivante : Si A est un sous-ensemble de Z2, on l’appelle
connexe si pour tous les couples de points (xd, yd), (xf , yf) ∈ A il existe un chemin dans A qui
les relie, c’est a` dire un nombre n de points (x1, y1), . . . , (xn, yn) ∈ A tels que |xj −xj−1|+ |yj −
yj−1| = 1, 1 ≤ j ≤ n + 1, ou` on prends (x0, y0) = (xd, yd) et (xn+1, yn+1) = (xf , yf).
Plus pre´cise´ment, pour un parame`tre convenable H (“hauteur de l’eau”), 0 ≤ H ≤ 255,
on calcule la composante connexe contenant (x∗, y∗) de l’ensemble {(x, y) : zxy < H}. On
de´signera cette composante connexe par CCH ⊂ Z2 (la de´pendance de (x∗, y∗) sera supprime´e
de la notation).
On appelle le niveau critique Hcr (“hauteur critique”) la valeur de H minimale pour laquelle
CCH contient un des points au bord de l’image, i.e. un point (x, y) avec x = 0 ou y = 0 ou
x = 600 ou y = 600.
On prend donc CCHcr−1 comme une approximation de la forme de la cavite´.
E´tant donne´e un valeur de H et un point initial (x∗, y∗), on peut calculer l’ensemble CCH
au moyen d’un algorithme standard de programmation dynamique, voir
fr.wikipedia.org/wiki/Programmation dynamique. Pour chercher le niveau critique Hcr nous
avons explore´ par dichotomie le segment [0, 255] des valeurs possibles de H.
Une proposition de raffinement. Cet approche marche bien pour les donne´es simule´es que
nous avons rec¸ues de l’entreprise. Dans une situation plus re´aliste on peut imaginer une cavite´
entoure´e d’un re´gion plus basse que la surface du corps ; une section verticale d’une telle situation
est montre´e sur la Fig. 4.
Figure 4 – Un cas ou` CCHcr surestime la taille de la cavite´ chirurgicale.
Pour e´viter ce genre d’effets, nous proposons de calculer et de noter une nombre suffisant de
paires (Hj , ]CCHj ), ou` ](·) de´signe le nombre des e´le´ments d’un ensemble. Nous nous attendons
a` ce que le comportement des (Hj , ]CCHj ) suive le comportement indique´ dans la figure 5. Un
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Figure 5 – De´tection d’un bord plus bas que le reste du tissu : comportement attendu de la
hauteur en fonction de la taille de la composante connexe correspondante.
tel comportement rendrait raisonnable l’approximation (re´gression statistique) par une fonction
line´aire par morceaux : {
]CCH ∼ k1H + b1, H < H ′cr,
]CCH ∼ k2H + b2, H ≥ H ′cr,
a` cinq parame`tres k1, b1, k2, b2, H ′cr a` de´terminer, soumis a` la contrainte k1H ′cr+b1 = k2H ′cr+b2.
Nous attendons que CCH′cr−1 donne une approximation plus pre´cise de la forme de la cavite´
que CCHcr .
En l’absence de donne´es re´alistes, nous n’avons pas teste´ cette approche.
4 Cas d’une cavite´ a` bord incline´, sans ombre
Selon le repre´sentant de l’entreprise, l’angle entre l’axe de la came´ra et la surface du corps
(hors de la cavite´) peut de´vier jusqu’a` 30 degre´s de l’angle droit. En ce cas notre me´thode
du niveau critique expose´e dans Sec.3 sous-estimera la taille de la cavite´ (voir Fig. 6). L’ide´e
imme´diate est de faire tourner le corps (nume´riquement) de 20◦ en chacune des quatre directions
gauche bas droite haut, estimer CCHcr pour les quatre images transforme´es, et prendre la
re´union des quatre ensembles (proprement transforme´s).
Un proce´de´ a` peu pre`s e´quivalent mais beaucoup moins couˆteux est d’effectuer une transfor-
mation affine z(x, y) 7→ z(x, y) + ε1 sin 20◦x+ ε2 sin 20◦y, ou` (ε1, ε2) parcourt les quatre valeurs
(1, 0), (0, 1), (−1, 0), (0,−1). La re´union des quatre ensembles CCHcr ainsi calcule´s nous donnera
l’approximation de la cavite´ ope´ratoire. Un inclinaison de 20◦ pour la transformation affine est
une possibilite´ raisonnable.
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Figure 6 – Cas ou` la cavite´ est incline´e. L’algorithme risque de sous-estimer la taille de la
cavite´.
5 Mise en oeuvre de l’algorithme d’identification des cavite´s
5.1 Algorithme de construction de la composante connexe d’un point ve´rifiant
un crite`re donne´
Soit f(p) une fonction boole´enne qui a` un pixel associe vrai si le crite`re est ve´rifie´ et faux si-
non. L’algorithme suivant construit la composante connexe (CC) contenant un point p0 ve´rifiant
le crite`re fixe´ :
#initialisation
si f(p0) est faux
la composante connexe est vide
arreˆt de l’algorithme
sinon,
ajouter p0 a` la CC
marquer p0
ajouter ses voisins a` la liste des points a` visiter
les marquer
fin si
#boucle sur le voisinage
tant que la liste des points a` visiter n’est pas vide :
choisir un point p
le retirer de la liste
si f(p)
ajouter p a` la CC
ajouter ses voisins non marque´s a` la liste des points a` visiter
les marquer
sinon
continuer
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fin si
fin tant que
Le couˆt de cet algorithme est line´aire par rapport au nombre de pixels.
5.2 Identification de la cavite´
Nous supposons qu’un point a` l’inte´rieur de la cavite´ est connu ; pour fixer les ide´es, le
milieu de l’image (ce qui reste cohe´rent par rapport a` une utilisation en conditions re´elles,
dans la mesure ou` le chirurgien place la lampe de manie`re a` ce qu’elle e´claire la cavite´). Nous
expliquons plus loin comment lever cette limitation.
Comme explique´ pre´ce´demment, la me´thode consiste a` identifier le niveau hmax a` partir
duquel un liquide de´borderait de la cavite´. Soit z(p) la profondeur correspondant a` un pixel
(donne´e fournie directement par la kinect) et h une hauteur fixe´e ; nous utilisons le crite`re
suivant pour le calcul de la composante connexe :
fh(p) =
{
vrai si z(p) < h
faux sinon
Dans notre contexte, nous conside´rons que la cavite´ “de´borde” a` une hauteur donne´e h lorsque
la composante connexe CCh obtenue avec le crite`re fh(p) touche le bord. La hauteur est
un entier de l’intervalle [0, 255] (avec les donne´es fournies) et la hauteur limite hmax ve´rifie
CChmax+1 touche le bord, et CChmax ne touche pas le bord. Une illustration de cette me´thode
est donne´e dans la section suivante. La hauteur hmax est de´termine´e par une me´thode de di-
chotomie, en partant de l’intervalle [z(p0), 255] ; il est tout a` fait possible que hmax ne soit pas
de´finie, dans le cas ou` la composante connexe CCz(p0) touche de´ja` le bord. Dans ce cas, il faut
de´terminer un autre point initial. Nous avons choisi de parcourir ale´atoirement un voisinage
du point initial ; pour cela nous avons utilise´ la fonction rand() de la librairie standard C++
(http://www.cplusplus.com/reference/cstdlib/rand/).
5.3 Premiers re´sultats
Pour des raisons le´gales, il n’est pas possible pour l’instant de re´aliser des cartes de profon-
deur a` partir de la kinect sur de vraies tables d’ope´rations, aussi, Maquet nous a-t-il fourni une
batterie de cas-tests (Fig. 7) ou` varient un certain nombre de parame`tres :
— l’orientation du plan dans lequel se situe la cavite´ par rapport a` la came´ra
— la pre´sence d’une serviette rouge a` l’inte´rieur de la cavite´ (pour imiter des organes qui
de´passeraient de la cavite´)
— la pre´sence d’instruments sur le bord de la cavite´
— l’aspect plus ou moins de´sordonne´ du pourtour de la cavite´
Commen cons par illustrer la me´thode sur un premier cas test (Fig. 8) : la me´thode de
dichotomie donne hmax = 237 et effectivement, la composante connexe CC238 touche le bord
mais pas la composante connexe CC237.
Cette me´thode applique´es a` tous les autres cas-tests donne des re´sultats satisfaisants (Fig. 9) :
la taille de la composante connexe est toujours de l’ordre de la taille de la cavite´, ce qui est une
information suffisante pour notre application.
5.4 Ame´lioration des re´sultats
Pour ame´liorer ces re´sultats, nous appliquons la me´thode expose´e en Sec.4, qui consiste
a` appliquer une transformation affine a` la carte de profondeur de manie`re a` “rectifier” son
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Figure 7 – Cas-tests fournis par Maquet. Images dans le champ visible.
Figure 8 – Illustration de la me´thode : a` gauche la composante connexe CC237, a` droite la
composante connexe CC238 qui touche le bord. On identifie ainsi hmax = 237 et la cavite´ est
identifie´e comme la composante connexe CChmax .
orientation par rapport a` l’axe de la came´ra, ce qui est illustre´ dans la Fig. 10. Ici, l’axe de
rotation et l’angle sont de´termine´s a` la main, on peut envisager une proce´dure automatique
pour les fixer de manie`re optimale. On peut e´galement envisager simplement d’effectuer quatre
rotations suivant les deux axes x et y, de ±20◦.
6 Traitement des ombres
Le retrait des artefacts de l’image est un proble`me abondamment e´tudie´, voir par exemple
http://en.wikipedia.org/wiki/Inpainting. Dans le cas pre´sent, le couˆt de calcul doit eˆtre
suffisamment faible pour que l’algorithme se termine en moins d’une seconde, ce qui nous a
amene´s a` essayer les algorithmes les plus simples possibles au de´triment de la fide´lite´ aux de´tails
de l’image initiale.
Nous supposons que la kinect renvoie une valeur en niveaux de gris pour les zones ou` elle
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Figure 9 – Identification de la cavite´ : en rouge, la composante connexe CChmax (voir texte),
superpose´e a` la carte de profondeur donne´e par la kinect.
arrive a` mesurer la profondeur, et trois valeurs diffe´rentes en RGB (en pratique, cette couleur est
brun vert fonce´), ce qui permet a` l’algorithme de de´tecter automatiquement les zones d’ombre.
Une approche possible serait de remplacer une valeur z(x, y) =inde´fini par la valeur z(x′, y′),
ou` (x′, y′) est le pixel le plus proche de (x, y) parmi les pixels hors de l’ombre, c’est-a`-dire, ayant
z(x′, y′) <inde´fini. Cependant cette approche mettrait une partie importante de l’ombre (proche
de la re´gion de l’image moins profonde) hors de la cavite´, alors qu’on s’attend a` ce que la re´gion
de l’ombre appartienne en re´alite´ a´ la cavite´.
L’algorithme que nous avons mis en place consiste a` parcourir successivement les lignes de
l’image, et a` remplacer les zones d’ombre par le minimum des valeurs de profondeur les plus
proches (Fig. 11). C’est-a`-dire, si zl+1,y = ... = zr−1,y = +∞ mais zl,y, zr,y < +∞, on rede´finit
zl+1,y, ..., zr−1,y comme min{zl,y, zr,y}.
Cela peut conduire a` des artefacts dans les cas ou` l’ombre est oriente´e horizontalement,
dans la direction des lignes de l’image, Fig. 2 : il y aurait alors le risque que l’algorithme
propage artificiellement une profondeur basse, ce qui aurait comme conse´quence de perturber
l’algorithme de recherche de la cavite´ (penser a` un canal sortant de la cavite´ : il serait alors
impossible de la remplir, voir Fig.2).
Une premie`re possibilite´ est de parcourir l’image dans deux directions diffe´rentes (par
exemple suivant les lignes et suivant les colonnes), a` appliquer la me´thode pre´ce´dente, puis
a` prendre le maximum des valeurs obtenues pour remplacer l’ombre. Ainsi on e´chapperait au
risque de “creuser” un canal dans la cavite´, mais on perdrait en pre´cision sur la position du
bord de la cavite´.
Une deuxie`me solution est base´e sur l’ide´e suivante : si on est capable d’identifier la direction
principale d’une zone d’ombre, en parcourant l’image dans la direction perpendiculaire, on
e´vitera le proble`me e´voque´ plus haut. D’un point de vue pratique, on pourrait adapter notre
algorithme de recherche de composante connexe pour identifier chaque zone d’ombre, puis d’en
identifier la direction principale (par exemple en identifiant la meilleure ellipse au sens des
moindres carre´s).
Enfin, on pourrait faire appel a` des me´thodes plus sophistique´es qui exploitent non seulement
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Figure 10 – Effet de l’application de la transformation affine f(i, j) = 0.05(N/2− i) sur une
des images : a` gauche, on a applique´ l’algorithme pre´sente´ a` la Sec.3 sans la transformation ; a`
droite avec la transformation.
Ici, i est le nume´ro de ligne dans l’image, N est le nombre de pixels dans la direction verticale,
donc N/2 − i correspond a` une ordonne´e qui vaudrait ze´ro au milieu de l’image. Ainsi, cette
transformation va faire “remonter” le haut de l’image, de manie`re a` faire basculer le liquide vers
les parties de la cavite´ qui n’e´taient pas atteintes par la composante connexe.
Figure 11 – Exemple d’application de l’algorithme de suppression des ombres a` partir de
cartes de profondeur venant de la kinect ; l’image est parcourue ligne par ligne (voir texte).
Haut : images originales ; bas : images transforme´es.
une image statique, mais une se´quence temporelle d’images ; ce type de me´thode a e´te´ mis en
place pour la kinect, par exemple dans le projet
https://code.google.com/p/kinect-depth-map-inpainting-and-filtering/
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7 Conclusion et perspectives
L’objectif de ce travail, qui s’est de´roule´ dans le cadre de la 8e`me Semaine d’e´tudes Maths-
Entreprise, est de de´velopper un outil permettant de de´tecter la cavite´ ope´ratoire lors d’une
ope´ration chirurgicale. La localisation en espace de cette cavite´ permet de l’e´clairer d’une
manie`re optimale en modifiant l’intensite´ et la forme du faisceau lumineux projete´ sur la plaie
chirurgicale. En utilisant les images issues d’un Kinect et qui repre´sentent la carte de profondeur
de la plaie ope´ratoire, nous avons de´veloppe´ un algorithme permettant de de´tecter le bord de
la cavite´ ope´ratoire. L’ide´e de cet algorithme, base´ sur la programmation dynamique et que
nous avons code´ en C++, est de remplir la cavite´ d’eau jusqu’au niveau ou` l’eau commence a`
de´border. Le niveau de l’eau juste avant de de´border est notre repre´sentation de la forme de
la cavite´. Nous avons applique´ cet algorithme sur des images fournies par l’entreprise Maquet
et qui imitent les vraies tables d’ope´rations. Les re´sultats obtenus sont tre`s satisfaisants dans
le cas ou` dans les images issues de Kinect ne figurent pas des ombres. Afin de traiter les zones
d’ombres dans les images de Kinect, nous avons mis en place un algorithme qui permet de traiter
les zones d’ombres. Cet algorithme consiste a` parcourir successivement les lignes de l’image et
a` remplacer les zones d’ombre par le minimum des valeurs de profondeur les plus proches.
L’algorithme que nous avons de´veloppe´ ne´cessite un point initial qui se trouve a` l’inte´rieur
de la cavite´. Il serait inte´ressant de pouvoir initialiser le programme avec un point quelconque
de l’image. Par ailleurs et afin de mieux ge´rer les ombres, il est possible d’ame´liorer l’algorithme
pre´sente´ la section 6 en utilisant des me´thodes base´es sur le filtrage et le traitement d’image.
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